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INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW  

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 

 

W związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
którego wartość jest niższa od progu kwotowego  130 000,00 zł,    o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1  tj. bez 
stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na dostawy mankietów 
ciśnieniowych, czujników oraz przewodów do urządzeń medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach oraz zapytaniem, które wpłynęło do w/w postępowania, 
poniżej przedstawiam treść zapytań wraz z udzielonymi  odpowiedziami. 

PYTANIE 1. Pakiet 1 Pozycja 1.  Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów wielorazowych NIBP do 
kardiomonitorów, b/klamry z jednym wężykiem rozmiar  long  25- 35 cm (szerokość mankietu 140 mm) z konektorem 
BP12 ? Reszta bez zmian. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE 2.  Pakiet 1 Pozycja 2.  Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów wielorazowych NIBP do 
kardiomonitorów, b/klamry z jednym wężykiem rozmiar 33-47  cm z konektorem BP12? Reszta bez zmian 
ODPOWIEDŹ:  Zamawiający dopuszcza w/w mankiet. 
 
PYTANIE 3.  Pakiet 1 Pozycja 3. Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów wielorazowych NIBP do 
kardiomonitorów b/klamry z dwoma wężykami rozmiar 25- 35 cm (szerokość mankietu 140 mm) ? Reszta bez zmian. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE 4.  Pakiet 1 Pozycja 4. Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów wielorazowych NIBP do 
kardiomonitorów, b/klamry z jednym wężykiem dla dorosłych mały rozmiar 14-26 cm z konektorem BP12? Reszta bez 
zmian. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza w/w mankiet. 
 
PYTANIE 5. Pakiet 5 Pozycja 3. Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie kabla o długości 2,4 metra? Reszta bez 
zmian. 
ODPOWIEDŹ:  Zamawiający dopuszcza w/w kabel. 
 
PYTANIE 6.  Pakiet 7 Pozycja 1. Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie adaptera o długości 2,4 metra ? Reszta 
bez zmian. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie w/w adaptera. 
 
PYTANIE 7.  Pakiet 8 Pozycja 1. Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujnika o długości 3 metrów ? Reszta bez 
zmian. 
ODPOWIEDŹ:  W pakiecie 8 w pozycji 1 jest to  - 5-odprowadzeniowy przewód zbiorczy EKG do kardiomonitorów Dräger 
Vista 120, (nr kat. 2606496). 
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